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Merupakan tata cara penanganan komponen darah saat terjadi tidak

PENGERTIAN adanya aliran listrik, baik akibat tidak ada aliran dari Perusahaan Listrik

Negara (PLN) maupun mesin genset.

Sebagai panduan untuk Pranata Laboratorium Kesehatan (PLK) Bank

TUJUAN Darah dalam menjaga kualitas darah dan mencegah kerusakan komponen
darah.

SK Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor

KEBIJAKAN HK.02.03/D.XXI11/828/2024 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi

Laboratorium dan Bank Darah

1. Menghubungi Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (IPSRS)
apabila aliran listrik padam, karena kebutuhan listrik untuk Bank Darah
Rumah Sakit (BDRS) termasuk diantaranya adalah untuk kulkas
penyimpanan darah (Blood Refigerator) yang dalam keadaan mati.

2. Koordinasi dengan IPSRS tentang jangka waktu kemungkinan aliran
listrik padam.

PROSEDUR 3. Menjaga suhu kulkas apabila aliran listrik padam diperkirakan kurang
dari 30 menit, dengan cara tidak membuka pintu kulkas.

4. Memberi ice gel beku di rak paling atas dan di cek suhu setiap 30 menif
menggunakan thermo gun apabila aliran listrik padam diperkirakan
lebih dari 30 menit.

5. Memeriksa kondisi fisik kantong darah.

6. Membuat laporan insiden kasus oleh PLK (Bank Darah) yang sedang
berjaga.

1. Tim Kerja Pelayanan Penunjang (Teknisi Atem)

UNIT TERKAIT 2. IPSRS (Teknisi Listrik)

3.

Pihak Eksternal (Vendor Alat Refrigerator)
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( PLK (Bank Darah)

Menghubungi dan koordinasi dengan IPSRS

» Pemadaman <30 menit : tidak boleh membuka Blood Bank
Refigerator

» Pemadaman =30 menit : segera memberi ice gef beku di rak
paling atas dan dicek suhu setiap 30
menit menggunakan thermo gun.

A4

Memeriksa kondisi fisik kantong darah

Membuat laporan insiden
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No. Dokumen

: 0T.02.02/D.XXI/7871/2024

Tanggal Efektif

: 09 September 2024

Halaman

: 2 (dua) halaman

Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Instalasi Laboratorium dan Bank Darah kami, sebagai berikut :
Penambahan Dokumen

Tanggal
Nama
Unit Kerja

: 12 Agustus 2024
. dr. Hastrina Mailani, Sp.PA
: Instalasi Laboratorium dan Bank Darah

.| Perubahan Dokumen
Pengurangan Dokumen

Beri tanda v pada kotak yang diperlukan
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W

dr. Hastrina Mailani, Sp.PA
NIP. 198605282012122001
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Karena ketentuan pedoman dalam
unit kerja diperlukan agar tugas
dan fungsi masing-masing PLK
dapat dilaksanakan dengan baik
dan benar

Saat ini status dokumen lama di
emisy adalah kadaluwarsa

- Kop dan logo lama
- unit terkait : Lab, IPSRS

Alat)

- Format sesuai logo dan kop baru

- Reuvisi unit terkait : hapus Lab,
menambahkan unit kerja lain yang
berhubungan (Penunjang, IPSRS, Vendor




